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Procedimento de Calibração de Higrómetros de Espelho no LCAM/LNEC 

Resumo 

O presente relatório apresenta um procedimento para a calibração de higrómetros de 

espelho elaborado no LCAM/LNEC. 

Procedure for the Evaluation of Chilled Mirror Hygrometers in LCAM/LNEC 

Abstract 

This report presents a procedure developed at LCAM/LNEC and applied to the 

calibration of chilled mirror hygrometers. 

Procédure pour I'Étalonnage des Higrometres de Miroir au LCAMILNEC 

Resumé 

Ce rapport presente une procédure develloppée au LCAM/LNEC pour l'étalonnage 

des higrometres de miro ir. 
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